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Resumen
Antecedentes:  Desde  1980  la  terapia  de  neuroestimulación  sacra  ha  demostrado  ser  una  terapia
válida y  alternativa  en  el  manejo  de  los  trastornos  miccionales  por  patología  del  tracto  urina-
rio bajo,  siendo  sus  principales  indicaciones  la  retención  urinaria  idiopática,  la  incontinencia
de urgencia  y  la  incontinencia  fecal.  En  nuestro  país  sigue  siendo  una  terapia  novedosa  y  no
se cuenta  aún  con  estudios  que  evalúen  esta  eﬁcacia  en  términos  de  calidad  de  vida  o  con
parámetros  cuantitativos.
Objetivo  del  estudio:  Establecer  la  eﬁcacia  de  la  terapia  de  neuroestimulación  sacra  tipo
InterStim,  Medtronic®,  en  el  manejo  de  los  pacientes  con  trastornos  de  vaciamiento  vesical,
efectuando  un  análisis  urodinámico  y  de  la  calidad  de  vida  comparativo  previo  y  posterior
al tratamiento,  determinando  los  volúmenes  miccionales,  los  períodos  de  incontinencia,  la
satisfacción  del  paciente  y  la  calidad  de  vida.
Material  y  métodos:  Desde  enero  de  2010  hasta  junio  de  2013,  en  el  Hospital  Central  Militar
se realizó  evaluación  urodinámica  y  comparativa  de  la  calidad  de  vida  mediante  el  empleo  del
instrumento  SF-36  v2  (versión  mexicana)  e  ICIQSF,  en  los  pacientes  que  presentaron  trastorno  de
vaciamiento  vesical  de  etiología  no  obstructiva  y  que  fueron  refractarios  a  tratamiento  médico.
Resultados:  Se  incluyeron  10  pacientes  en  el  estudio,  bajo  los  siguientes  diagnósticos:  disinergia
detrusor-esfínter,  vejiga  hiperactiva  y  retención  urinaria  no  obstructiva,  ubicados  por  género
(2 masculinos  y  8  femeninos).  En  la  totalidad  de  los  pacientes  se  presentó  mejoría  del  50%  o
superior  durante  la  fase  de  prueba  de  la  terapia  de  neuroestimulación,  y  se  colocó  fase  deﬁnitiva
con los  siguientes  resultados:  se  obtuvieron  resultados  equivalentes  al  50-65%  de  mejoría  en
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los  parámetros  cualitativos  de  función  física,  función  social  y  rol  emocional,  así  como  en  las
variables  cuantitativas  de  volumen  de  vaciamiento,  eﬁcacia  de  vaciamiento  y  disminución  de
los períodos  de  incontinencia.
Discusión:  Como  se  ha  establecido  a  nivel  de  la  literatura  mundial,  nuestros  resultados  fueron
similares en  el  efecto  benéﬁco  y  la  eﬁcacia  en  la  calidad  de  vida  e  incontinencia  urinaria,
respectivamente,  y  se  reportan  porcentajes  de  éxito  mayores  al  50%  en  el  cese  total  de  los
episodios de  incontinencia.
Conclusiones:  La  neuromodulación  mediante  la  estimulación  del  nervio  sacro  es  una  forma
exitosa de  tratamiento  en  los  trastornos  de  vaciamiento  vesical  de  etiología  no  obstructiva  y
refractaria  al  tratamiento  médico,  es  segura,  mínimamente  invasiva  y  de  fácil  aplicación,  y
mejora la  calidad  de  vida  de  los  pacientes.  Sin  embargo,  es  necesario  realizar  estudios  alea-
torizados y  que  consideren  parámetros  objetivos  (urodinámicos),  así  como  las  complicaciones
posibles a  mediano  y  largo  plazo  en  este  tipo  de  terapia.
© 2014  Sociedad  Mexicana  de  Urología.  Publicado  por  Masson  Doyma  México  S.A.  Todos  los
derechos reservados.
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voiding  disorders  that  underwent  Medtronic  InterStim® therapy
Abstract
Background:  Since  1980,  sacral  neuromodulation  therapy  has  been  shown  to  be  a  valid  alterna-
tive therapy  in  the  management  of  urinary  disorders  due  to  lower  urinary  tract  pathology,  and
its primary  indications  are:  idiopathic  urinary  retention,  urge  incontinence,  and  fecal  inconti-
nence. It  is  still  considered  a  novel  therapy  in  Mexico  and  there  are  no  studies  using  quantitative
parameters  that  evaluate  its  efﬁcacy  in  terms  of  quality  of  life.
Aims: To  establish  the  efﬁcacy  of  the  Medtronic  InterStim® sacral  neuromodulation  therapy  in
the management  of  patients  with  bladder  voiding  disorders  through  urodynamic  and  quality
of life  analyses  before  and  after  treatment.  Urine  volume,  periods  of  incontinence,  patient
satisfaction,  and  quality  of  life  were  determined.
Methods:  A  comparative  urodynamic  and  quality  of  life  evaluation  was  carried  out  using  the  SF-
36 v2  (Mexican  version)  and  the  ICIQSF  instruments  on  patients  presenting  with  nonobstructive
bladder  voiding  disorders  that  were  refractory  to  medical  treatment.
Results:  Ten  patients  with  the  following  diagnoses  were  included  in  the  study:  detrusor  sphinc-
ter dyssynergia,  overactive  bladder,  and  nonobstructive  urinary  retention.  Two  of  the  patients
were men  and  8  were  women.  There  was  a  50%  or  greater  improvement  in  all  10  patients  during
the test  phase  of  the  neuromodulation  therapy  and  the  deﬁnitive  placement  phase  produced
the following  results:  a  50-65%  improvement  in  the  qualitative  parameters  of  physical  function,
social function,  and  emotional  role,  as  well  as  in  the  quantitative  variables  of  voiding  volume,
voiding efﬁcacy,  and  reduced  periods  of  incontinence.
Discussion:  Our  results  were  similar  to  those  established  in  the  international  literature  in  rela-
tion to  the  beneﬁcial  effect  on  quality  of  life  and  efﬁcacy  in  urinary  incontinence  management;
the literature  reports  success  percentages  in  the  complete  cessation  of  incontinence  episodes
at above  50%.
Conclusions:  Neuromodulation  through  sacral  nerve  stimulation  is  a  successful  form  of  treat-
ment of  nonobstructive  and  medical  treatment-refractory  bladder  voiding  disorders.  It  is  safe,
minimally  invasive,  and  easy  to  apply  and  it  improves  patient  quality  of  life.  Nevertheless,  furt-
her randomized  studies  on  this  type  of  therapy  need  to  be  conducted  that  take  into  account
objective parameters  (urodynamics)  and  possible  medium  and  long-term  complications.
© 2014  Sociedad  Mexicana  de  Urología.  Published  by  Masson  Doyma  México  S.A.  All  rights
reserved.
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a  incontinencia  urinaria  es  un  problema  de  salud  pública
omún.  Se  ha  considerado  que  la  prevalencia  de  incontinen-
ia  de  urgencia,  de  la  urgencia-frecuencia  y  de  la  retención
rinaria  en  la  población  general  varía  de  un  3.3  a  un  8.2%,  de
e
d
uayor  predominio  en  la  población  femenina1-3. Esto  resulta
n  limitaciones  de  la  actividad  diaria  y  de  la  calidad  de
ida;  se  ha  estimado  que  cerca  del  25%  de  las  mujeres
ntre  15  y  64  an˜os  y  más  del  50%  de  las  que  son  aten-
idas  en  un  servicio  de  geriatría  presentan  incontinencia
rinaria1,2.
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La  Sociedad  de  Incontinencia  Internacional  (ICS)  deﬁne
la  incontinencia  urinaria  como  cualquier  pérdida  urinaria
involuntaria1.
Las  implicaciones  sociales  de  la  incontinencia  urinaria
incluyen  baja  autoestima,  restricción  de  las  actividades
sociales,  sexuales  y  depresión,  y  esto  implica  repercusiones
económicas4,5.
También  existen  implicaciones  secundarias  en  salud  en
relación,  por  ejemplo,  con  la  retención  urinaria,  ya  que  por
el  incremento  de  la  presión  abdominal  pueden  condicionar
reﬂujo  urinario  o  infección  renal,  pobre  manejo  de  líquidos
y  la  necesidad  de  cateterismos  repetidos  (favoreciendo  el
riesgo  de  infecciones  urinarias,  litiasis  y  dan˜o  renal).
Aunque  el  mecanismo  de  acción  exacta  aún  es  desco-
nocido,  se  considera  que  la  estimulación  eléctrica  de  los
nervios  sacros  puede  activar  en  forma  parcial  la  muscu-
latura  del  piso  pélvico;  además,  induce  una  modulación
de  las  sen˜ales  aferentes  somáticas  en  la  médula  espinal,
inhibiendo  de  esta  forma  los  arcos  reﬂejos  urinarios  de
vaciamiento  y  de  cierre  del  esfínter  uretral,  permitiendo
un  mejor  vaciamiento  urinario  e  inclusive  el  alivio  de  sín-
tomas  de  urgencia  al  disminuir  la  contracción  del  esfínter
urinario6,7.
En 1988  Schmidt  describió  las  3  fases  de  la  neuromo-
dulación  sacra,  que  son:  1)  la  valoración  de  la  integridad
funcional  de  los  nervios  sacros  mediante  la  colocación  y  esti-
mulación  de  un  electrodo;  2)  la  colocación  de  un  cable  de
estimulación  percutáneo  temporal  para  realizar  una  fase  de
prueba;  si  el  resultado  es  mejoría  de  50%  o más  de  los  sín-
tomas,  del  vaciamiento  vesical  o  de  la  disminución  de  los
cateterismos,  se  da  inicio  al  paso,  y  3)  la  colocación  de  un
implante  permanente8.
Desde  1998  se  ha  observado  que  la  neuroestimulación
sacra  en  los  pacientes  con  diagnósticos  de  retención  uri-
naria  no  obstructiva  es  un  tratamiento  eﬁcaz  que  mejora
el  volumen  de  vaciamiento  miccional,  el  dolor  pélvico  aso-
ciado,  de  fácil  aplicación  y  que  presenta  una  tasa  baja  de
complicaciones1,2,7.
Aunque  aprobado  y  ampliamente  empleado  ya  en  la  Unión
Europea  y  en  Estados  Unidos  para  padecimientos  especíﬁcos
como  son  retención  urinaria  crónica  no  obstructiva  y  refrac-
taria,  el  síndrome  de  urgencia-frecuencia  y  la  incontinencia
de  urgencia4,  en  nuestro  país  e  institución  la  terapia  de
neuromodulación  sacra  continúa  siendo  una  terapia  nove-
dosa  y  los  estudios  nacionales  son  principalmente  para  la
valoración  de  incontinencia  fecal.
Se  reconoce  ampliamente  que  la  carga  personal  de  una
enfermedad  no  puede  describirse  totalmente  por  las  medi-
das  de  estado  de  enfermedad,  como  por  ejemplo:  el  taman˜o
del  infarto,  las  metástasis  tumorales  o  el  volumen  de  espi-
ración.  Los  factores  psicosociales  como  dolor,  aprehensión,
movilidad  restringida  y  otros  deterioros  funcionales,  el  lle-
var  a  cabo  responsabilidades  personales  y  familiares,  y  la
disminución  cognoscitiva,  también  deben  ser  incluidos.  El
área  de  la  investigación  que  resultó  de  este  reconocimiento
ha  sido  denominada  «Salud  relacionada  con  la  calidad  de
vida»,  y  sirve  para  estudiar  los  diversos  efectos  que  los  pade-
cimientos  y  sus  tratamientos  tienen  en  la  vida  del  paciente
y  si  en  verdad  se  encuentra  satisfecho  o  no  después  de  su
tratamiento5.
Puesto  que  la  calidad  de  vida  incluye  la  evaluación
de  elementos  subjetivos,  se  requiere  de  un  método  de
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edición  válido,  reproducible  y  conﬁable.  Para  la  eva-
uación  de  este  aspecto  se  empleó  el  instrumento  SF-36,
probado  por  el  proyecto  conocido  como  «Evaluación  inter-
acional  de  la  calidad  de  vida» (IQOLA).  Este  relativamente
reve  y  simple  cuestionario  contiene  36  preguntas  que
ubren  8  dominios  de  salud:  funcionamiento  físico,  rol
ísico,  dolor  corporal,  percepción  general  de  salud,  vitali-
ad,  funcionamiento  social,  rol  emocional  y  salud  mental.
o  anterior  es  además  registrado  con  2  escalas  de  resumen:
omponente  físico  y  componente  mental4,5.  En  1999  este
nstrumento  fue  validado  para  su  aplicación  en  la  población
exicana,  demostrando  que  es  consistente  con  todos  los
upuestos  de  validez  y  conﬁabilidad  en  forma  satisfactoria9.
bjetivo
stablecer  la  eﬁcacia  de  la  terapia  de  neuroestimulación
acra,  tipo  InterStim,  Medtronic®,  en  el  manejo  de  los
acientes  con  trastornos  de  vaciamiento  vesical,  efectuando
n  análisis  comparativo  previo  y  posterior  al  tratamiento
on  un  estudio  urodinámico  y  de  la  calidad  de  vida,  deter-
inando  los  volúmenes  miccionales  y  la  escala  de  calidad
e  vida  mediante  el  uso  de  un  instrumento  validado  para  su
mpleo  en  población  mexicana.
aterial y métodos
esde  el  periodo  de  enero  de  2010  hasta  junio  de  2013,
n  el  servicio  de  urología  del  Hospital  Central  Militar  se
ncluyó  a  la  totalidad  de  pacientes  masculinos  y  feme-
inos  que  tuvieran  los  siguientes  criterios  de  inclusión:
)  mayores  de  15  y  menores  de  60  an˜os  de  edad;  b)  que
ceptaran  su  consentimiento  válidamente  informado;  c)  que
uvieran  integridad  anatómica  y  funcional  del  plexo  sacro;
)  que  contaran  con  estudio  de  latencia  de  nervios  pudendos
 estudio  urodinámico,  y  e)  que  presentaran  un  tras-
orno  de  vaciamiento  vesical  y  que  no  correspondiera  a
tiología  obstructiva  o  degenerativa.  Así  mismo  se  con-
ideraron  los  siguientes  criterios  de  exclusión:  a)  que  no
ceptaran  ser  sometidos  al  estudio;  b)  que  presentaran
ielomeningocele  o  malformaciones  anatómicas  que  impi-
ieran  colocación  del  neuroestimulador  sacro;  c)  aquellos
uyo  trastorno  miccional  fuese  por  causa  obstructiva,  y
)  aquellos  que  no  cumplieran  con  criterios  de  inclusión.
e  incluyeron  como  variables  del  estudio  variables  depen-
ientes  e  independientes,  como:  A)  la  determinación  del
nálisis  cualitativo  para  el  instrumento  SF-36  v2  (versión
exicana);  b)  la  determinación  del  resultado  del  análisis
uantitativo  para  el  instrumento  SF-36  v2(versión  mexi-
ana),  y  c)  la  determinación  del  análisis  cualitativo  para
l  instrumento  ICIQSF(versión  en  espan˜ol).  Las  variables
ependientes  fueron:  a)  edad;  b)  trastorno  de  vaciamiento
esical  asociado,  y  c)  las  complicaciones  posprocedimiento.
as  objetivas,  de  acuerdo  con  la  escala  de  Clavien  Dindo,
 las  subjetivas  incluyeron  parámetros  como  dolor  y  falla
n  la  respuesta  al  tratamiento.  En  relación  a la  calidad
e  vida,  las  variables  cualitativas  ordinales  fueron:  función
ísica,  rol  físico,  dolor  corporal,  salud  general,  vitalidad,
unción  social,  rol  emocional,  salud  mental.  En  relación
 los  parámetros  cuantitativos  ordinales  se  consideró:
)  capacidad  vesical  máxima;  b)  orina  residual  (porcentual);
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pigura  1  Se  observan  los  sitios  de  punción  con  aguja  en  los  fo
erecho.
)  volumen  miccionado;  d)  orina  residual;  e)  número  de
ventos  de  incontinencia  urinaria  por  día,  y  f)  número  de
ateterismos  realizados  al  día.
Los  pacientes  fueron  captados  mediante  hoja  de  registro
n  la  consulta  externa  de  Urología  y  de  pacientes  hospita-
izados  en  el  Hospital  Central  Militar.  A  todos  los  pacientes
e  realizó  historia  clínica  y  exploración  física,  completando
 necesitando  en  forma  obligatoria  los  siguientes  estudios:
ltrasonido  vesical  pre  y  posmiccional,  cistografía  miccio-
al,  estudio  urodinámico  y  latencia  de  nervios  pudendos  a
n  de  valorar  la  integridad  funcional  del  plexo  sacro.  Cuando
l  paciente  cumplió  los  criterios  de  inclusión,  se  tramitó  la
dquisición  de  la  terapia  de  InterStim  Medtronic® a  ﬁn  del
nicio  de  fase  de  prueba.  Previo  a  su  aplicación  se  realizaba
plicación  de  encuesta  SF-36  v2(versión  mexicana)  en  for-
ato  autoaplicado  para  la  evaluación  de  la  calidad  de  vida,
iario  miccional  de  una  semana  para  la  cuantiﬁcación  de
os  episodios  de  incontinencia,  instrumento  ICIQSF(versión
n  espan˜ol)  para  la  medición  de  la  severidad  de  la  inconti-
encia.  Una  vez  adquirido  el  equipo  se  aplicó  la  terapia  en  2
ases:  la  primera  de  prueba  y  de  duración  de  una  semana,  en
a  cual  se  consideraba  como  positiva  si  el  paciente  presen-
aba  mejoría  superior  al  50%  en  calidad  de  vida,  disminuía  al
0%  la  frecuencia  de  los  cateterismos  o  disminuía  al  50%  los
ventos  de  incontinencia  diarios.  El  procedimiento  de  fase
e  prueba  se  llevaba  a  cabo  mediante  la  técnica  de  Schmidt
 bajo  anestesia  local  más  sedación  endovenosa  con  técnica
stéril  estricta,  se  realizaba  la  colocación  de  un  electrodo  en
orma  percutánea  en  los  forámenes  de  S2-S4,  en  forma  bila-
eral  y  mediante  el  auxilio  de  un  arco  en  C  para  visualización
e  la  ubicación  del  electrodo;  se  deﬁnió  el  lado  a  colocar
el  electrodo  mediante  la  evaluación  de  la  mejor  respuesta
 la  estimulación  eléctrica  mediante  la  contracción  anal  y  la
exión  plantar  del  paciente,  posteriormente  conectando  el
lectrodo  a  un  cable  de  extensión  y  al  estimulador  externo.
urante  la  fase  de  prueba  se  realizó  aplicación  del  diario
iccional  durante  los  7  días,  siendo  considerada  positiva  y
xitosa  la  fase  de  prueba  con  los  criterios  antes  menciona-
os.  Durante  esta  fase  todos  los  pacientes  se  encontraron
ajo  cobertura  antibiótica  (cefalosporina  de  primera  gene-
ación),  y  solo  en  los  pacientes  postrados  en  cama  mediante
p
l
cnes  sacros  bilaterales,  así  como  la  dilatación  del  tracto  de  lado
efalosporina  de  amplio  espectro  (tercera  generación).  En
sta  fase  los  pacientes  foráneos  fueron  encamados  los  7  días
ara  vigilancia  del  dispositivo  transitorio  (evitar  su  movili-
ación,  tracción  y  mal  funcionamiento)  y con  el  objetivo  de
revención  de  infección  de  la  herida  y  neuroinfección.  Los
acientes  de  área  local  se  manejaron  de  forma  ambulatoria,
unque  se  valoraron  diariamente  con  los  mismos  objetivos.
na  vez  completada  satisfactoriamente  la  fase  de  prueba
e  daba  inicio  a  la  fase  deﬁnitiva  de  la  terapia  con  la  colo-
ación  del  implante  subcutáneo  de  la  siguiente  forma:  bajo
edación  endovenosa  y  anestesia  local,  con  técnica  estéril
stricta,  se  realizaba  la  incisión  supraglútea  de  aproxima-
amente  5  cm  en  forma  transversa  (ﬁg.  1) y se  realizaba
l  reservorio  disecando  la  región  subcutánea  de  3  a  5 cm
ircunferencial  a  la  herida;  en  este  sitio  se  tunelizaba  el
able  de  extensión  desde  el  electrodo  de  anclaje  hasta  el
eservorio,  donde  se  conectaba  el  cable  al  neuroestimula-
or  subcutáneo  (implante)  (ﬁgs.  2 y  3),  se  cerraba  por  planos
 se  colocaba  apósito  sobre  la  herida;  se  activaba  la  terapia
e  estimulación  sacra  hasta  las  24  h  del  postoperatorio.  Las
ases  de  prueba  se  iniciaban  con  los  siguientes  parámetros
e  neuroestimulación  sacra:  2  amplitud  (voltaje,  medido
n  volts)  210  ancho  de  pulso  (milisegundos),  12  frecuen-
ia  (hertz),  1004  impedancia  (Ohms),  polaridad;  se  regulaba
nicamente  el  voltaje  en  base  a  la  mejor  respuesta  de  neu-
oestimulación  con  la  ﬂexión  plantar  o contracción  anal,  y
uando  el  paciente  no  lo  percibía  como  sensación  nocicep-
iva.  Durante  la  fase  deﬁnitiva  se  aplicaron  los  instrumentos
F-36  v2  (versión  autoaplicada  y  entrevista  telefónica),  ICIQ-
F  y  diario  miccional  a  los  1,  3,  6,  9,  12  meses.  Se  realizó
ltrasonido  vesical  pre  y  posmiccional  a  los  3,  6  y  12  meses
e  la  fase  deﬁnitiva,  se  realizó  control  biomédico  durante
onsultas  control  a  los  1,  3,  6,  9,  12  meses  de  su  aplicación  en
orma  conjunta  con  personal  biomédico  para  ajustar  pará-
etros  de  neuroestimulación  a  ﬁn  de  mantener  estimulación
resente  y  sin  causar  efecto  nociceptivo.
Todos  los  instrumentos  y  procedimientos  durante  fase
reoperatoria,  de  prueba  y  deﬁnitiva  fueron  aplicados  por
os  autores  del  estudio.
El  vaciado  de  instrumentos  fue  realizado  en  sistemas  de
ómputo  validados  para  análisis  de  las  variables  mediante
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lFigura  2  Con  el  auxilio  de  la  ﬂuoroscopia
software  especíﬁco  y  bajo  licencia  de  Qualitymetrics  de  los
instrumentos  de  evaluación  empleados.
Se  realizó  análisis  comparativo  mediante  cálculo  de
medias,  valores  máximos,  mínimos  y  desviaciones  estándar.
Durante  la  fase  de  prueba  y  deﬁnitiva  las  complicaciones
fueron  establecidas  de  acuerdo  a  la  escala  de  Clavien  Dindo
para  complicaciones  quirúrgicas.
Resultados
Se  incluyeron  en  el  estudio  un  total  de  10  pacientes,  de
los  cuales  el  100%  obtuvieron  una  fase  de  prueba  y  el
100%  avanzaron  a  una  fase  deﬁnitiva  mediante  el  implante
subcutáneo.  Durante  el  periodo  de  tiempo  del  estudio
fueron  excluidos  un  total  de  9  pacientes  distribuidos  de
la  siguiente  forma:  4  por  presentar  patología  de  origen
obstructivo,  3  por  presentar  sección  medular  completa  y
2  por  presentar  mielopatía  desmielinizante  progresiva.  La
media  de  edad  para  los  pacientes  incluidos  en  el  estudio
fue  de  51  an˜os  (31-69),  distribuidos  por  géneros  como  2
masculinos  y  8  femeninos,  agrupados  también  bajo  los
p
l
a
Figura  3  En  la  fase  deﬁnitiva  se  coloca  el  neuuía  la  colocación  del  electrodo  de  anclaje.
iguientes  diagnósticos  urológicos  y  urodinámicos:  disi-
ergia  detrusor-esfínter  (n=5),  vejiga  hiperactiva  (n=3),
etención  urinaria  no  obstructiva  (n=2)  (tabla  1).
Respecto  a  la  latencia  de  nervios  pudendos,  se  encontró
na  media  de  velocidad  de  conducción  de  26  ms  (9.2-49.8)
 24  ms  (2.7-56.7)  para  el  lado  derecho  e  izquierdo,  respec-
ivamente  (tabla  1).
Se  encontraron  los  siguientes  valores  de  media  para  los
arámetros  de  estimulación:
Amplitud  (voltaje)  2.74  volts  (1-5),  ancho  de  pulso  210
ilisegundos  (210),  frecuencia  14.2  hz  (14-16),  impedancia
004  ohms  (1004),  polaridad  2  positivo/1  negativo  (posi-
ivo/negativo),  en  un  80%  se  estimuló  raíz  S3;  también  se
ealizó  distribución  en  relación  al  lado  estimulado  de  la
iguiente  forma:  80%  (8)  en  lado  izquierdo  y 20%  (2)  en  el
ado  derecho  (tabla  2).
De  los  sujetos  incluidos  en  el  estudio,  el  100%  (10)  com-
letaron  el  seguimiento  a  6  meses.
El  análisis  de  los  parámetros  comparativos  se  realizó  en
a  población  total  incluida  en  el  estudio.  Así  mismo  se  realizó
nálisis  separado  por  género  y  patologías  (tabla  3).
romodulador  en  el  reservorio  subcutáneo.
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Tabla  1  Características  de  la  población  estudiada
Patología  n  Edad  en  an˜os
(media)
Sexo  Capacidad
vesical  (media
cc)
Orina  residual
(media  del  %)
Cateterismo/día  Latencia  de  nervios
pudendos  (media  en  ms;
der/izq)
Fase  de  prueba
exitosa  (%
éxito)
Disinergia
detrusor-esfínter
5  45  3  femenino
2 masculino
283.4  40  4  36.3/35.7  100  (5/5)
Vejiga hiperactiva  3  55  3  femenino  115.3  44.7  0  13.6/16.3  100  (3/3)
Retención urinaria  no
obstructiva
2  58  2  femenino  533  53  6  24.4/19.5  100  (2/2)
Tabla  2  Parámetros  de  neuroestimulación  acorde  a  grupo  de  patologías
Patología  n  Amplitud  volts
(prueba/6  meses)
Ancho  de  pulso  ms
(prueba/6  meses)
Frecuencia  Hertz
(prueba/6meses)
Impedancia  Ohms
(prueba/6  meses)
Polaridad
positivo:negativo
(prueba/6  meses)
Raíz
estimulada
Lado
estimulado
Disinergia
detrusor-esfínter
5  3.4/2.2  210/210  14/13.6  1004/1004  2:1/2:1  S2  (1)
S3  (4)
Derecho  (1;  S3)
Izquierdo  (4)
Vejiga hiperactiva  3  1.5/2.6  210/210  14/11.3  1004/1004  2:1/2:1  S3  (3)  Derecho  (1;  S3)
Izquierdo  (2)
Retención urinaria  no
obstructiva
2  2.9/4  210/210  15/16  1004/1004  2:1/2:1  S2  (1)
S3  (1)
Izquierdo  (2)
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En  relación  a  los  volúmenes  miccionales,  se  reportó  mejo-
ía  en  volumen  de  vaciamiento,  así  como  una  disminución  de
a  orina  residual,  determinado  mediante  mediciones  ultra-
onográﬁcas,  con  estudio  urodinámico  previo  que  reportó
ediante  la  cistometría  media  de  volumen  de  capacidad
esical  282.9  cc  y  de  orina  residual  (porcentual)  44.2%  en
orma  previa  al  tratamiento  de  neuroestimulación  (tabla  4).
Respecto  a  la  evaluación  de  calidad  de  vida  mediante
l  instrumento  SF-36  v2,  se  obtuvieron  las  siguientes
edias  para  todos  los  rubros,  reportados  previo  y  des-
ués  de  tratamiento,  con  un  valor  ﬁnal  de  la  escala
corde  a  padecimientos:  disinergia  detrusor-esﬁnter:  59/84,
ejiga  hiperactiva:  40/89;  retención  urinaria  no  obstructiva:
5/80,  con  predominio  de  los  rubros  rol  físico,  dolor  corporal
 función  social  (tabla  5).
Se  efectuó  un  análisis  de  la  severidad  de  la  incontinencia
rinaria  mediante  el  instrumento  ICIQ-SF  con  los  siguien-
es  valores:  media  de  escala  basal/fase  de  prueba  y  fase
eﬁnitiva  acorde  al  grupo  de  patologías  de  la  siguiente
anera:  disinergia  detrusor-esfínter  (11/6/3),  vejiga  hipe-
activa  (7/2/1);  retención  urinaria  no  obstructiva  (13/9/8)
tabla  4).
Los  episodios  de  incontinencia  disminuyeron  del  periodo
reoperatorio  a  los  6  meses  de  seguimiento  acorde  a  lo
eportado  en  las  tablas  3  y  4,  lo  mismo  que  la  frecuencia  de
ateterismos  diarios,  siendo  notoria  la  mejoría  en  el  grupo
e  vejiga  hiperactiva  (tablas  3  y 4).
En  relación  con  la  incidencia  de  complicaciones,  se
ncontró  una  tasa  de  reoperación  de  0%  y  de  retiro  del  dis-
ositivo  del  0%.  Se  reportaron  las  siguientes  complicaciones
ostoperatorias  y  efectos  adversos  en  relación  a  la  terapia
e  neuroestimulación:  pérdida  de  la  eﬁcacia,  dolor  en  el
itio  del  implante,  dolor  en  extremidad,  choque  eléctrico
ransitorio,  presentando  evento  adverso  7/10  pacientes
70%).  Ninguna  de  estas  complicaciones  fue  objetiva  y  no
e  pudo  clasiﬁcar  dentro  de  la  escala  de  Clavien-Dindo
tabla  6).
La tasa  de  éxito  o  satisfacción  en  relación  con  el  proce-
imiento  realizado  fue  del  90%,  y  de  estos  el  100%  aﬁrmaron
ue  recomendarían  el  procedimiento  a un  familiar  o  cono-
ido  (tabla  6).
Un  40%(4/10)  de  los  pacientes  reportaron  una  pérdida
emporal  del  efecto  durante  algún  momento  de  la  terapia  de
euroestimulación  sacra,  que  mejoró  cuando  se  modiﬁcaron
os  parámetros  de  voltaje  y  frecuencia  de  la  terapia.
iscusión
n  relación  con  la  población  de  estudio  en  nuestra  inves-
igación,  esta  representa  un  volumen  casi  del  2-5%  de  los
acientes  que  cuentan  con  trastorno  de  vaciamiento  vesical,
ero  solo  este  porcentaje  es  el  refractario  al  tratamiento
édico.
A  diferencia  de  lo  reportado  en  algunos  estudios  que  men-
ionan  falla  en  fase  de  prueba  desde  35-50%,  y  en  los  cuales
o  se  aprueba  la  fase  deﬁnitiva,  la  totalidad  de  nuestros
acientes  (100%)  pudieron  ingresar  a  una  fase  deﬁnitiva  de  la
erapia  de  neuroestimulación.  Consideramos  que  esto  puede
orrelacionarse  con  el  estudio  eléctrico  funcional  de  nervios
udendos  realizado  previo  a su  terapia10-12.
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Tabla  4  Evaluación  de  incontinencia  urinaria  con  diario  miccional  e  instrumento  ICIQ-SF
Patología  n  Episodios  de
incontinen-
cia  al  día
(basal)
Episodios
incontinen-
cia  al  día  (6
meses)
Número
cateteris-
mos  al  día
(basal)
Número
cateteris-
mos  al  día
(6  meses)
Valor  escala
ICIQ-SF
(basal)
Valor  escala
ICIQ-SF
(prueba)
Valor  escala
ICIQ-SF  (6
meses)
Disinergia
detrusor-
esfínter
5  4  1  4  0  11  6  3
Vejiga hiperactiva 3  4  0  0  0  7  2  1
Retención urinaria
no  obstructiva
2  6  2  6  2  13  9  8
Tabla  5  Evaluación  de  calidad  de  vida  SF-36  v2  (antes/después  de  tratamiento)con  reporte  por  rubros  y  valor  escala  ﬁnal
Patología  n  Función
física
Rol
físico
Rol
emocional
Dolor
corporal
Vitalidad  Salud
general
Función
social
Salud
mental
Valor
ﬁnal
Disinergia
detrusor-esfínter
5  69/98  52/93  45/64  48/92  66/70  58/76  59/86  71/78  59/84
Vejiga hiperactiva 3  37/100 12/100 16/100  36/92  62/70  52/79  50/94  52/76  40/89
Retención urinaria  no 2  72/87 37/100  83/83  100/92  50/60  38/68  75/75  70/78  65/80
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Respecto  a  la  técnica  empleada  para  la  colocación  de  la
erapia  y  el  electrodo  de  anclaje,  encontramos  que  casi  en
a  totalidad  fue  posible  colocar  el  electrodo  en  la  raíz  S3,
olo  siendo  necesario  en  2  casos  la  colocación  en  S2,  debido
 que  no  se  obtuvo  respuesta  sensitiva  ni  motora  en  S3  en
inguno  de  los  2  lados.
Encontramos  que  la  mejoría  de  síntomas  y  de  la  calidad
e  vida  se  mantiene  durante  la  fase  de  prueba  y  deﬁnitiva
asta  en  6  meses,  y  en  algunos  casos  hasta  superior  a  un  an˜o.
En  la  incidencia  de  complicaciones  postoperatorias  se
ncontraron,  como  las  más  frecuentes,  el  dolor  en  el  sitio
el  implante,  la  disminución  y  falta  de  respuesta  a  la  terapia
e  neuroestimulación  en  algún  momento  del  tratamiento  y
l  dolor  en  la  extremidad,  aunque  ----a  diferencia  también
e  lo  reportado  en  otras  series----  no  se  ha  presentado  como
omplicación  la  necesidad  de  reintervención  para  revisión
el  dispositivo  o  extracción  del  mismo  por  complicaciones.
e  ha  presentado  una  tasa  de  infección  nula  en  relación  con
a  intervención  quirúrgica  en  sus  fases  de  prueba  o  deﬁni-
iva.  No  existieron  hallazgos  en  relación  a  lesión  permanente
 muerte13-15.
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Tabla  6  Eventos  adversos  y  complicaciones  postoperatorias  y  sec
Patología  n  Pérdida  de
eﬁcacia
Disfunción
intestinal
Dolor  en
sitio
implante
Dolor
extrem
Disinergia
detrusor-
esfínter
5  1/5  0/5  2/5  1/5  
Vejiga hiperactiva  3  2/3  0/3  1/3  1/3  
Retención urinaria
no  obstructiva
2  1/2  0/2  1/2  0/2  En  relación  con  el  análisis  por  género,  en  el  grupo  mas-
ulino  el  número  escaso  de  casos  (2)  y la  diferencia  en
iagnósticos  hacen  difícil  su  comparación.
Se  intentó  realizar  un  estudio  urodinámico  comparativo,
ero  debido  al  implante  subcutáneo  esto  no  fue  posible
or  los  artefactos  que  se  producen  por  la  estimulación
léctrica,  por  lo  cual  solo  se  realizó  el  análisis  compa-
ativo  cistométrico  mediante  ultrasonograma.  Se  decidió
l  reporte  de  las  complicaciones  con  la  escala  de  Cla-
ien  Dindo  a  ﬁn  de  estandarizar  las  complicaciones  en  caso
e  ulteriores  estudios.  Sin  embargo,  los  eventos  adver-
os  reportados  son  de  carácter  subjetivo  y  no  pueden  ser
lasiﬁcados  acorde  a  esta  escala.  El  único  parámetro  a  con-
iderar  pudiera  ser  la  infección,  que  se  ubicaría  en  una
omplicación  grado  i.  Sin  embargo,  la  tasa  de  infección  fue
ula.
Similar  a  lo  reportado  en  grandes  series,  la  tasa  de  satis-
acción  fue  muy  alta  (90%),  a  pesar  de  las  complicaciones
recuentes,  y  el  100%  de  estos  pacientes  lo  recomenda-
ían  a  un  familiar  o  amigo,  o  volverían  a  realizarse  el
rocedimiento16,17.
undarias  a  Terapia  de  Neuroestimulación  Sacra
idad
Disfunción
de  equipo
Choque
eléctrico
transitorio
Algún  grado
de  Clavien
Dindo
Satisfacción
con  equipo
0/5  1/5  0/5  5/5  (100%)
0/3  1/3  0/3  3/3  (100%)
0/2  0/2  0/2  1/2  (50%)
 en  p
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N
e
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B
1
1
1
1
1
1
1Evaluación  urodinámica  y  comparativa  de  la  calidad  de  vida
El  seguimiento  de  los  pacientes  creemos  que  fue  ade-
cuado.  Durante  cada  uno  de  los  controles  se  realizó
evaluación  también  por  personal  técnico  de  Medtronic  para
monitorizar  los  parámetros  eléctricos  de  la  terapia,  y  cuando
se  observó  alguna  afección  de  la  calidad  de  vida,  se  percibió
la  falta  de  respuesta  a  la  terapia  o  se  incrementó  la  necesi-
dad  de  cateterismos  y  aumentó  la  frecuencia  de  episodios  de
incontinencia  se  realizaron  ajustes  del  voltaje  hasta  la  satis-
facción  del  paciente  y  previniendo  el  estímulo  nociceptivo.
Sin  embargo,  el  seguimiento  también  deberá  ser  individua-
lizado  con  relación  a  la  patología  de  base,  así  como  a  la
presencia  de  factores  de  riesgo  de  otra  patología  o  a  decisión
del  médico  tratante18,19.
Consideramos  que  el  enfoque  del  tratamiento  deberá
cumplir  con  el  objetivo  no  solamente  de  proporcionar  la
resolución  de  los  síntomas,  sino  también  el  vaciamiento
vesical  para  prevenir  infecciones,  mejorar  la  calidad  de
vida  de  los  pacientes  inclusive  para  disminuir  costos  por
las  terapias  médicas  o  quirúrgicas,  y  es  necesario  que  se
realicen  estudios  aleatorizados,  controlados,  que  comparen
diferentes  tratamientos  inclusive  que  incluyan  un  estudio
costo-beneﬁcio  a  ﬁn  determinar  cuál  pudiera  ser  la  mejor
terapia.  Estos  estudios  deberán  ser  llevados  a  largo  plazo
a  ﬁn  de  veriﬁcar  su  consistencia  en  resultados.  La  batería
del  estimulador  tiene  un  vida  estimada  entre  5  a  10  an˜os
dependiendo  del  uso,  por  lo  cual  uno  también  deberá
considerar  que  podrá  ser  necesario  en  algún  momento  la
colocación  de  un  nuevo  implante,  el  retiro  o  el  cambio  del
previo20,21.
Con  estos  resultados  consideramos  que  es  una  terapia
válida  de  tratamiento  para  estas  patologías,  es  repro-
ducible,  con  el  entrenamiento  del  equipo  quirúrgico
principalmente  médico  es  fácil  de  realizar,  puede  ser  acce-
sible  y  mejora  la  calidad  de  vida  de  los  pacientes,  favorece
el  vaciamiento  vesical  y  proporciona  un  alto  índice  de  satis-
facción  en  los  pacientes.
Conclusiones
Se  concluyó  que  esta  técnica  puede  ser  accesible  y  fácil  de
realizar,  dependiendo  de  las  características  de  cada  insti-
tución  y  de  los  apoyos  logísticos  con  los  que  esta  cuente.
Sin  embargo,  aún  más  importante  es  el  papel  de  la  selec-
ción  de  los  pacientes,  tomando  en  cuenta  que  la  patología
no  debe  obedecer  a  origen  obstructivo  o  neurogénico  progre-
sivo,  que  debe  ser  empleada  solo  en  pacientes  refractarios
al  tratamiento  médico,  que  condiciona  beneﬁcio  signiﬁca-
tivo  en  la  calidad  de  vida,  en  los  parámetros  de  vaciamiento
y  en  los  síntomas  de  urgencia-frecuencia,  disminuyendo  los
períodos  de  incontinencia  y  de  cateterismos,  con  una  tasa
elevada  de  satisfacción  en  los  pacientes.
Aún  no  se  puede  deﬁnir  esta  técnica  como  la  mejor,  ya
que  faltan  estudios  prospectivos,  controlados  y  aleatoriza-
dos  para  proporcionar  una  evidencia  de  mejor  nivel.  Así
mismo  hacen  falta  estudios  donde  puedan  compararse  con
otras  terapias  que  han  sido  usadas  en  pacientes  refracta-
rios  como  la  toxina  botulínica,  por  ejemplo  para  deﬁnir  cuál
es  la  mejor  opción.  Inclusive  deberían  tomarse  en  cuenta
estudios  de  costo-beneﬁcio,  especialmente  porque  el  costo
puede  en  ocasiones  ser  uno  de  los  factores  que  indican  el
tratamiento  más  apropiado.
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